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ΕΠΕΞΉΓΉΣΉ ΤΩΝ ΧΡΉ-
ΣΙΜΟΠΟΙΟΎΜΕΝΩΝ 
ΣΉΜΆΝΣΕΩΝ
Οι υποδείξεις ασφαλείας και χρωματική 
σήμανση πρέπει οπωσδήποτε να τηρού-
νται!

 ☞ Αυτό το σύμβολο επισημαίνει υποδεί-
ξεις και συστάσεις.

[ ] Παραπομπή σε έναν αριθμό εικόνας.

( ) Παραπομπή σε ένα στοιχείο λειτουργί-
ας εντός μιας εικόνας.

ΕΙΣΆΓΩΓΉ
Διαβάστε και προσέξτε το παρόν έγγραφο 
πριν από την πρώτη έναρξη λειτουργίας. 

Εφόσον απαιτείται ζητήστε από έναν επι-
βλέποντα ή συνοδό να σας διαβάσει αυτό 
το έγγραφο.

Ο εξειδικευμένος έμπορος θα πρέπει αρ-
χικά να σας εξηγήσει τον τρόπο χρήσης 
του αμαξιδίου σας.

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης θα σας βοηθή-
σουν να εξοικειωθείτε με τον χειρισμό του 
αμαξιδίου και να αποφύγετε ατυχήματα.

 ☞ Οι απεικονιζόμενες εκδόσεις εξοπλι-
σμού μπορεί να διαφέρουν από το δικό 
σας μοντέλο.

Για αυτό περιέχονται επίσης κεφάλαια με 
προαιρετικούς εξοπλισμούς, οι οποίοι ενδε-
χομένως να μην σχετίζονται με το δικό σας 
αμαξίδιο. Μια λίστα με τους διαθέσιμους 
προαιρετικούς εξοπλισμούς και τα παρελ-
κόμενα περιέχεται στο έντυπο παραγγελίας 
του αμαξιδίου σας.

Χρήστες με προβλήματα όρασης θα βρουν 
τα αρχεία PDF μαζί με άλλες πληροφορίες 
για τα προϊόντα μας στον ιστότοπο της εται-
ρείας μας στο:

< www.meyra.com >.

 ☞ Εφόσον απαιτείται απευθυνθείτε στον 
πλησιέστερο εξειδικευμένο έμπορο.

Εναλλακτικά οι χρήστες με προβλήματα 
όρασης μπορούν να ζητήσουν να τους δια-
βαστούν τα έγγραφα από έναν βοηθό.

Ενημερώνεστε τακτικά σχετικά με την 
ασφάλεια και πιθανές ανακλήσεις των προ-
ϊόντων στο < Information center > (Κέντρο 
πληροφοριών) στο ιστότοπό μας:
< www.meyra.com >.

Σχεδιάσαμε ένα προϊόν, το οποίο πληροί τις 
τεχνικές και νομικές προδιαγραφές για τα 
ιατρικά προϊόντα. Για την αναγγελία ενός 
σοβαρού περιστατικού που δεν μπορεί να 
αποκλειστεί πλήρως παρακαλούμε χρη-
σιμοποιήστε τη διεύθυνση e-mail < info@
meyra.de > και ενημερωθείτε για την αρμό-
δια υπηρεσία του κράτους μέλους σας.

ΆΠΆΡΙΘΜΉΣΉ ΜΟΝΤΕΛΩΝ
Οι παρούσες οδηγίες χρήσης ισχύουν για τα 
παρακάτω μοντέλα:

Μοντέλο 1.155 (σταθερό πλαίσιο)
Μοντέλο 1.156 (πτυσσόμενο)
Μοντέλο 1.158 (σταθερό πλαίσιο)

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ / ΆΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Σε περίπτωση αλλεργικών αντιδράσεων, 
δερματικών ερεθισμών ή/και σημείων πί-
εσης κατά τη χρήση του αμαξιδίου αναζη-
τήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

Για την αποφυγή αλλεργιών λόγω επαφής 
συνιστούμε να χρησιμοποιείτε το αμαξί-
διο μόνο ντυμένοι.

Το αμαξίδιο προορίζεται μεταξύ άλλων ως 
υποστήριξη σε περίπτωση έντονων προ-
βλημάτων βάδισης ή ανικανότητα βάδισης, 
π.χ. από:

 – παράλυση,
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 – μη λειτουργικά ή παραμορφωμένα σω-
ματικά άκρα,

 – απώλεια σωματικών άκρων,

 – βλάβη ή συστολές των αρθρώσεων,

 – λοιπές παθήσεις (σοβαρή έως αυξη-
μένη επίδραση της κινητικότητας/της 
ικανότητας βάδισης σε δομικές ή/και 
λειτουργικές βλάβες των κάτω άκρων 
(μεταξύ άλλων ακρωτηριασμός, συ-
νέπειες τραυματισμών, μυοσκελετικά/
νευρομυοσκελετικά προβλήματα κινη-
τικότητας κτλ).

Το αμαξίδιο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποι-
ηθεί σε περίπτωση ανικανότητας καθίσμα-
τος.

Το αμαξίδιο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποι-
ηθεί χωρίς συνοδό στις παρακάτω περιπτώ-
σεις:

 – μη ελεγχόμενες διαταραχές ισορροπί-
ας,

 – προβλήματα αντίληψης,

 – απώλεια μεγάλου μέρους των άνω 
άκρων,

 – συστολές / βλάβες των αρθρώσεων 
στα δύο άνω άκρα,

 – ανεπαρκής ή πλήρης απουσία όρασης.

 ☞ Για αυτούς και άλλους κινδύνους 
που απορρέουν από τη χρήση αυ-
τού του προϊόντος απευθυνθείτε 
στον ιατρό, θεραπευτή ή εξειδικευ-
μένο έμπορο.

ΠΆΡΆΛΆΒΉ
Όλα τα προϊόντα ελέγχονται από εμάς στο 
εργοστάσιο ως προς την αρτιότητα και συ-
σκευάζονται σε ειδικά χαρτοκιβώτια.

 ☞ Παρόλα αυτά παρακαλούμε να ελέγξε-
τε το αμαξίδιο αμέσως μετά την παρα-
λαβή – κατά προτίμηση παρουσία του 

μεταφορέα – για πιθανές ζημιές μετα-
φοράς.

 ☞ Η συσκευασία του αμαξιδίου θα πρέπει 
να φυλαχτεί για μια ενδεχόμενη μελλο-
ντική μεταφορά.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΉ ΧΡΉΣΉ
Το αμαξίδιο χρησιμεύει στην αυτόνομη με-
τακίνηση ενός ενήλικου ατόμου ή μεταφο-
ρά από έναν συνοδό.

ΧΡΉΣΉ
Μην απλώνετε τα χέρια σας ανάμεσα στις 
ακτίνες των τροχών ή στις επιφάνειες κύλι-
σης των περιστρεφόμενων τροχών. – Κίν-
δυνος τραυματισμού!

Κατά την κίνηση του αμαξιδίου μην πιά-
νετε ανάμεσα στο φρένο πίεσης και στο 
ελαστικό. – Κίνδυνος τραυματισμού!

Αποφύγετε την απότομη κίνηση του αμα-
ξιδίου. – Κίνδυνος πτώσης ή ανατροπής!

Μην χρησιμοποιείτε το αμαξίδιο χωρίς 
στήριγμα ποδιών και πλευρικό τμήμα!

Το αμαξίδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
επίπεδο, σταθερό έδαφος ως εξής:

 – σε εσωτερικούς χώρους (π.χ. κατοικία, 
κέντρο ημερήσιας φροντίδας),

 – σε εξωτερικούς χώρους (π.χ. ασφαλτο-
στρωμένοι δρόμοι χώρων στάθμευ-
σης),

 – ως συνοδός ταξιδιού (π.χ. σε λεωφορείο 
και τραίνο),

 ☞ Σε ορισμένες διαστάσεις (συνολικό 
ύψος, συνολικό πλάτος, συνολικό 
μήκος, κύκλος στροφής) το αμαξί-
διο δεν ενδείκνυται για τη μεταφο-
ρά σε τραίνο.

 ☞ Πριν από τη μεταφορά ενημερωθεί-
τε για πιθανούς περιορισμούς.
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 – η μεταφορά σε αεροπλάνο θα πρέπει 
να γίνεται μόνο με ελαστικά PU.

 ☞ Πριν από τη μεταφορά ενημερωθεί-
τε από την αεροπορική εταιρεία για 
πιθανούς περιορισμούς.

 – Ποτέ μην εκθέτετε το αμαξίδιο σε 
ακραίες θερμοκρασίες και βλαβερές 
συνθήκες περιβάλλοντος, όπως π.χ. ηλι-
ακή ακτινοβολία, ακραίο ψύχος, αλμυ-
ρό νερό.

 – Η άμμος και λοιπά σωματίδια ρύπων 
μπορεί να επικολλήσουν στα κινητά 
μέρη και να επηρεάσουν αρνητικά την 
κινητικότητά τους.

 – Κινείτε το αμαξίδιο μόνο από τα ελαστι-
κά ώθησης των κινητήριων τροχών.

Μην αφήνετε να σας κουβαλήσουν ενώ 
κάθεστε στο αμαξίδιο, ανασηκώνοντας το 
αμαξίδιο από το έδαφος. Εξαρτήματα που 
δεν είναι στερεωμένα, π.χ. λαβές ώθησης 
ρυθμιζόμενου ύψους ή προστατευτικό ρού-
χων, μπορεί να λυθούν και να προκαλέσουν 
πτώση.

Χρησιμοποιείτε το αμαξίδιο μόνο με τις προ-
διαγραφές και οριακές τιμές που αναφέρο-
νται στο κεφάλαιο Τεχνικά χαρακτηριστικά 
στη σελίδα 35.

ΆΝΆΔΙΠΛΩΣΉ/ΞΕΔΙΠΛΩΣΉ/
ΜΕΤΆΦΟΡΆ ΆΜΆΞΙΔΙΟΎ
Το αμαξίδιο του μοντέλου 1.156 μπορεί να 
αναδιπλωθεί χωρίς τη χρήση εργαλείου.

 ☞ Προσέξτε τα σημεία ενσφήνωσης στην 
περιοχή του ψαλιδιού καθίσματος και 
των δύο σωλήνων καθίσματος!

1. Αφαιρέστε το μαξιλάρι καθίσματος, 
εφόσον υπάρχει.

2. Μετακινήστε τη σανίδα ποδιών προς τα 
πάνω.

3. Τραβήξτε τη ζώνη καθίσματος μπροστά 
και πίσω κεντρικά προς τα πάνω.

 ☞ Κατά τη χρήση πρόσθετων μηχανι-
σμών κίνησης (μηχανισμοί κίνησης 
πλημνών τροχών) γείρετε το αμαξί-
διο κατά την αναδίπλωση προς τη 
μία πλευρά.

Το αμαξίδιο μπορεί να μεταφερθεί σε αναδι-
πλωμένη κατάσταση.

Για τον σκοπό αυτό ωθήστε έναν αντιβραχί-
ονα από μπροστά κάτω από τη ζώνη καθί-
σματος που είναι διπλωμένη προς τα πάνω. 
Για υποστήριξη κρατήστε με το άλλο χέρι 
κάτω από την πίσω πτυχή της ζώνης καθί-
σματος.

Ανασηκώστε το αμαξίδιο σε οριζόντια θέση.

Για την ξεδίπλωση γείρετε το αμαξίδιο ελα-
φρώς στη μία πλευρά. Στην πλευρά που 
στέκεται σταθερά στο έδαφος πιέστε τον 
σωλήνα καθίσματος μέχρι τέρμα προς τα 
κάτω.

 ☞ Για τον σκοπό αυτό πιθανόν να χρεια-
στεί να πιεστούν οι δύο σωλήνες καθί-
σματος επιπλέον με το χέρι.

 ☞ Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας καθίσματος 
εφαρμόζει σωστά στην υποδοχή.

ΠΡΟΣΆΡΜΟΓΉ
Οι εργασίες προσαρμογής, ρύθμισης ή 
επισκευής πρέπει να εκτελούνται από τον 
εξειδικευμένο έμπορο.

Το αμαξίδιο προσφέρει δυνατότητες προ-
σαρμογής σε διάφορες σωματικές διαστά-
σεις. Πριν από την πρώτη χρήση θα πρέπει 
να προηγηθεί προσαρμογή του αμαξιδίου 
και ενημέρωση σχετικά με τις λειτουργίες 
του αμαξιδίου από τον εξειδικευμένο έμπο-
ρο. Κατά τη διαδικασία αυτή λαμβάνονται 
υπόψη η εμπειρία χρήσης, τα σωματικά όρια 
του χρήστη και ο κύριος τόπος χρήσης του 
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αμαξιδίου. Πριν από την πρώτη χρήση ελέγ-
ξτε τη λειτουργικότητα του αμαξιδίου.

 ☞ Συνιστούμε έναν τακτικό έλεγχο της 
προσαρμογής του αμαξιδίου με στό-
χο να διασφαλιστεί μακροπρόθεσμα 
η ιδανική φροντίδα ακόμα και σε πε-
ρίπτωση αλλαγών στην εικόνα της πά-
θησης/αναπηρίας του χρήστη. Ειδικά 
σε εφήβους συνιστάται η προσαρμογή 
κάθε 6 μήνες.

ΣΎΝΔΎΆΣΜΟΣ ΜΕ 
ΠΡΟΪΟΝΤΆ ΤΡΙΤΩΝ 
ΚΆΤΆΣΚΕΎΆΣΤΩΝ
Κάθε συνδυασμός του αμαξιδίου σας με 
εξαρτήματα τρίτων κατασκευαστών αποτε-
λεί γενικά τροποποίηση του αμαξιδίου. Επι-
κοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώ-
σουμε αν διαθέτουμε μια έγκυρη έγκριση 
για τον συνδυασμό.

Πρόσθετοι και προσαρτώμενοι μη-
χανισμοί κίνησης

Η τοποθέτηση πρόσθετων και προσαρτώ-
μενων μηχανισμών κίνησης αποτελεί ση-
μαντική τροποποίηση του αμαξιδίου. Μέσω 
αυτής της τροποποίησης παύει να ισχύει η 
δήλωση συμμόρφωσης για το αμαξίδιο.

 ☞ Η τεκμηρίωση της συμμόρφωσης του 
συνδυασμού με την ισχύουσα οδηγία / 
τον κανονισμό για τα ιατρικά προϊόντα 
αποτελεί ευθύνη του προμηθευτή του 
πρόσθετου ή προσαρτώμενου μηχανι-
σμού κίνησης. Εκείνος ευθύνεται επίσης 
για την τεκμηρίωση του συνδυασμού 
ιατρικών προϊόντων που συνοδεύει το 
προϊόν.

ΕΚ ΝΕΟΎ ΧΡΉΣΉ
Το αμαξίδιο ενδείκνυται για επαναχρησιμο-
ποίηση. Χάρη στην ελαστική κατασκευή το 
αμαξίδιο μπορεί να προσαρμοστεί σε διά-
φορες αναπηρίες και σωματικές διαστάσεις. 
Πριν από κάθε νέα χρήση το αμαξίδιο πρέ-
πει να υποβληθεί σε πλήρη επιθεώρηση.

 ☞ Τα μέτρα υγιεινής που απαιτούνται για 
την επαναλαμβανόμενη χρήση πρέπει 
να ληφθούν σύμφωνα με ένα εγκεκρι-
μένο σχέδιο υγιεινής και πρέπει να περι-
λαμβάνουν την απολύμανση.

Οι οδηγίες σέρβις που προορίζονται για τον 
εξειδικευμένο έμπορο παρέχουν πληρο-
φορίες για την επαναχρησιμοποίηση και τη 
συχνότητα επαναχρησιμοποίησης του αμα-
ξιδίου σας.

ΔΙΆΡΚΕΙΆ ΖΩΉΣ
Η αναμενόμενη μέση διάρκεια ζωής του 
αμαξιδίου σας είναι 4 έτη, εφόσον το αμα-
ξίδιο χρησιμοποιείται σύμφωνα με την προ-
βλεπόμενη χρήση και τηρούνται όλες οι 
προδιαγραφές συντήρησης και σέρβις. Η 
διάρκεια ζωής του αμαξιδίου σας εξαρτά-
ται από τη συχνότητα χρήσης, το περιβάλ-
λον χρήσης και τη φροντίδα. Με τη χρήση 
ανταλλακτικών μπορεί να παραταθεί η δι-
άρκεια ζωής του αμαξιδίου. Ανταλλακτικά 
διατίθενται κατά κανόνα έως 5 έτη μετά την 
κατασκευή.

 ☞ Η αναφερόμενη διάρκεια ζωής δεν 
αποτελεί πρόσθετη εγγύηση.
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ΕΠΙΣΚΟΠΉΣΉ

Μοντέλο 1.155 / 1.156 / 1.158

Η επισκόπηση δείχνει τα σημαντικότερα στοιχεία του αμαξιδίου αντιπροσωπευτικά για όλα 
τα μοντέλα.

Θέση Ονομασία

(1) Πλάτη καθίσματος

(2) Ζώνη πλάτης / επένδυση πλάτης

(3) Προστατευτικό ρούχων

(4) Ζώνη καθίσματος/Μαξιλάρι καθίσμα-
τος

(5) Τσάντα εργαλείων

(6) Λοξό μπροστινό τμήμα

(7) Σανίδα ποδιών

(8) Τροχός διεύθυνσης

(9) Φρένο πίεσης / φρένο περιστροφής

(10) Κινητήριος τροχός

(11) Ελαστικό ώθησης

(12) Κουμπί ασφάλισης – Άξονας κουμπώ-
ματος

(13) Πινακίδα τύπου
 – Μοντέλο 1.155 / 1.158 στον σωλήνα 

άξονα όπως απεικονίζεται
 – Μοντέλο 1.156 στο ψαλίδι
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ΦΡΕΝΟ
Αν μειωθεί η επενέργεια πέδησης, αναθέ-
στε αμέσως την επισκευή του φρένου στο 
εξειδικευμένο συνεργείο.

Όταν αμαξίδια με ελαστικά PU ακινητο-
ποιούνται για μεγαλύτερα διαστήματα θα 
πρέπει να φυλαχτούν με ασφάλεια χωρίς 
εφαρμοσμένα φρένα πίεσης, καθώς μπο-
ρεί να προκληθεί μόνιμη παραμόρφωση 
των επιφανειών κύλισης.

Εφαρμόζοντας τα φρένα μέσω του μοχλού 
φρένου (1) το αμαξίδιο ασφαλίζεται έναντι 
ακούσιας κύλισης (φρένο ακινητοποίησης).

Φρένο πίεσης - Χρήστης

Εφαρμογή των φρένων

Για ασφάλιση του αμαξιδίου έναντι ακούσι-
ας κύλισης μετακινήστε τους δύο μοχλούς 
φρένων μέχρι τέρμα προς τα μπροστά [3].

 ☞ Προσέξτε το σημείο ενσφήνωσης ανά-
μεσα στον μοχλό φρένου και τον σωλή-
να πλαισίου!

 ☞ Η ώθηση του αμαξιδίου δεν επιτρέπε-
ται να είναι δυνατή όταν εφαρμόζουν 
τα φρένα.

Λύσιμο των φρένων

Μετακινήστε τους δύο μοχλούς φρένων μέ-
χρι τέρμα προς τα πίσω [2].

Φρένο λειτουργίας

Το αμαξίδιο φρενάρει μέσω των ελαστικών 
ώθησης.

 ☞ Για φρενάρισμα του αμαξιδίου χρησιμο-
ποιήστε ενδεχ. κατάλληλα γάντια.
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Στρεφόμενο φρένο πίεσης Light

Εφαρμογή των φρένων

Για ασφάλιση του αμαξιδίου έναντι ακούσι-
ας κύλισης μετακινήστε τους δύο μοχλούς 
φρένων μέχρι τέρμα προς τα έξω [2].

 ☞ Η ώθηση του αμαξιδίου δεν επιτρέπε-
ται να είναι δυνατή όταν εφαρμόζουν 
τα φρένα.

Λύσιμο των φρένων

Μετακινήστε τους δύο μοχλούς φρένων μέ-
χρι τέρμα προς τα μέσα [1].

 ☞ Προσέξτε το σημείο ενσφήνωσης ανά-
μεσα στον μοχλό φρένου και τον σωλή-
να πλαισίου!

Φρένο λειτουργίας

Το αμαξίδιο φρενάρει μέσω των ελαστικών 
ώθησης.

 ☞ Για φρενάρισμα του αμαξιδίου χρησιμο-
ποιήστε ενδεχ. κατάλληλα γάντια.
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Ταμπουρόφρενο - Συνοδός

Το ταμπουρόφρενο ενεργοποιείται από τον 
συνοδό μέσω του μοχλού φρένου [1].

Λειτουργία ως φρένο λειτουργίας

Μετακινήστε τους δύο μοχλούς φρένων 
αργά και ομοιόμορφα, για να φρενάρετε 
σταδιακά το αμαξίδιο.

Ασφάλιση των ταμπουρόφρενων

Πιέστε τους δύο μοχλούς φρένων [1] και 
ωθήστε τη γλωττίδα φραγής (2) προς τα 
μπροστά.

Αφήστε τον μοχλό φρένου. – Ανάλογα με τη 
ρύθμιση η γλωττίδα φραγής ασφαλίζει στην 
πρώτη (A) ή δεύτερη (B) θέση ασφάλισης 
και ασφαλίζει το φρένο.

 ☞ Όταν απαιτείται η τρίτη θέση ασφάλι-
σης (C) προκειμένου να ασφαλιστεί το 
φρένο, τότε το φρένο πρέπει να ρυθμι-
στεί από το εξειδικευμένο συνεργείο.

Λύσιμο των ταμπουρόφρενων

Πιέστε τους δύο μοχλούς φρένων [1] μέχρι 
οι γλωττίδες φραγής (2) να εξέλθουν αυτό-
ματα από τις θέσεις ασφάλισης.

Αφήστε τους δύο μοχλούς φρένων. – Τα 
φρένα ακινητοποίησης λύθηκαν και το αμα-
ξίδιο μπορεί ξανά να κινηθεί.
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ΣΤΉΡΙΓΜΆΤΆ ΠΟΔΙΩΝ
Πριν από μια ενέργεια στα στηρίγματα 
ποδιών το αμαξίδιο πρέπει να ασφαλιστεί 
έναντι ακούσιας κύλισης.

 ☞ Για τον σκοπό αυτό προσέξτε το κεφά-
λαιο Φρένο στη σελίδα 10.

Ζώνη γαμπών

Μην οδηγείτε χωρίς ζώνη γαμπών. – Κίν-
δυνος ατυχήματος.

Η αφαιρούμενη ζώνη γαμπών (1) εμποδίζει 
την ολίσθηση προς τα πίσω των ποδιών από 
τη σανίδα ποδιών.

Αφαίρεση της ζώνης γαμπών

Για την αφαίρεση της ζώνης γαμπών ανοίξτε 
το κλείσιμο βέλκρο (2).

Τοποθέτηση της ζώνης γαμπών

Για την τοποθέτηση, οδηγήστε τη ζώνη γα-
μπών μέσα από την υποδοχή ζώνης γαμπών 
[3] και κλείστε το κλείσιμο βέλκρο (2).

Ρύθμιση μήκους της ζώνης γαμπών

Για τη ρύθμιση μήκους οδηγήστε τη ζώνη 
γαμπών μέσα από την υποδοχή ζώνης γα-
μπών [3] και προσαρμόστε την με το κλείσι-
μο βέλκρο (2) στο αντίστοιχο μήκος.
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Σανίδα ποδιών, Μοντέλο 1.155 / 
1.156 / 1.158

Αναθέστε τις προσαρμογές σε εξειδικευ-
μένο συνεργείο.

Η σανίδα ποδιών [1] μπορεί να προσαρμο-
στεί σε ύψος, κλίση και βάθος σύμφωνα με 
τις ανάγκες.

Μοντέλο 1.156

Για την επιβίβαση ή αποβίβαση διπλώστε τη 
σανίδα ποδιών προς τα πάνω [2].

 ☞ Προσέξτε το σημείο ενσφήνωσης ανά-
μεσα στη σανίδα ποδιών και τον σωλή-
να πλαισίου!

 – Αφαιρέστε και τα δύο πόδια από τη σα-
νίδα ποδιών.

 – Αφαιρέστε τη ζώνη γαμπών, αν υπάρχει.

 ☞ Προσέξτε σχετικά το κεφάλαιο Ζώνη 
γαμπών στη σελίδα 13.

 ☞ Πριν από την έναρξη της πορείας δι-
πλώστε τη σανίδα ποδιών ξανά προς τα 
κάτω [1] για να τοποθετήσετε τη ζώνη 
γαμπών.

Μετακίνηση σανίδας ποδιών προς τα 
πάνω

Για τη μετακίνηση της σανίδας ποδιών προς 
τα πάνω, διπλώστε την ελεύθερη πλευρά 
της σανίδας ποδιών μέχρι τέρμα προς τα 
πάνω [2].

Μετακίνηση σανίδας ποδιών προς τα 
κάτω

Για τη μετακίνηση της σανίδας ποδιών προς 
τα κάτω, διπλώστε την ελεύθερη πλευρά της 
σανίδας ποδιών μέχρι τέρμα προς τα κάτω, 
πάνω στο στήριγμα της σανίδας ποδιών [3].
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ΠΡΟΣΤΆΤΕΎΤΙΚΟ ΡΟΎΧΩΝ
Μην χρησιμοποιείτε το προστατευτικό 
ρούχων για την ανύψωση ή μεταφορά 
του αμαξιδίου. 

Μην οδηγείτε χωρίς προστατευτικό ρού-
χων.

Μην απλώνετε τα χέρια σας ανάμεσα στο 
πλαίσιο και στο προστατευτικό ρούχων. 
– Κίνδυνος ενσφήνωσης!

Κατά την ώθηση του αμαξιδίου από έναν 
συνοδό ο χρήστης πρέπει να τοποθετή-
σει τα χέρια του πάνω στα πόδια και όχι 
πλευρικά ανάμεσα στο σώμα και στο προ-
στατευτικό ρούχων. – Κίνδυνος σύνθλιψης 
των δακτύλων!

Κατά την πλευρική επιβίβαση ή αποβίβα-
ση χωρίς προστατευτικό ρούχων υπάρχει 
κίνδυνος ακούσιας ενεργοποίησης του 
φρένου και ρύπανσης των ρούχων από 
τον κινητήριο τροχό.

Το προστατευτικό ρούχων [1] είναι (ανάλογα 
με το μοντέλο και την έκδοση) σταθερό ή 
αφαιρούμενο και χρησιμεύει ταυτόχρονα 
ως προστατευτικό ρούχων και προστατευ-
τικό αέρα.

Αφαιρούμενο προστατευτικό 
ρούχων

Αφαίρεση προστατευτικού ρούχων

Για την αφαίρεση τραβήξτε το προστατευτι-
κό ρούχων προς τα πάνω [2].

Τοποθέτηση προστατευτικού ρούχων

Για την τοποθέτηση εισάγετε το προστατευ-
τικό ρούχων από πάνω μέσα στην υποδοχή 
[1].

 ☞ Προσέξτε τα σημεία ενσφήνωσης ανά-
μεσα στο προστατευτικό ρούχων και 
τον σωλήνα πλαισίου!
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ΠΛΆΤΉ ΚΆΘΙΣΜΆΤΟΣ

Αναδιπλώστε την πλάτη καθίσμα-
τος

Για την αποθήκευση ή μεταφορά η πλάτη 
καθίσματος [1] μπορεί να αναδιπλωθεί [2].

Τραβώντας ή πιέζοντας κεντρικά την ντίζα 
(3) απασφαλίστε την πλάτη καθίσματος και 
διπλώστε την πάνω στο κάθισμα [2], μέχρι 
οι πείροι πίεσης της ντίζας να ασφαλίσουν 
με τον χαρακτηριστικό ήχο.

 ☞ Ελέγξτε το κλείδωμα της πλάτης καθί-
σματος ανυψώνοντάς το ελαφρώς.

Ανόρθωση πλάτης καθίσματος

Για την ανόρθωση της πλάτης καθίσματος 
αρχικά τραβήξτε ή πιέστε την ντίζα (3) κε-
ντρικά. Ύστερα τραβήξτε την πλάτη καθί-
σματος τέρμα προς τα πίσω [1]. – Οι πείροι 
πίεσης πρέπει να ασφαλίσουν με τον χαρα-
κτηριστικό ήχο.

 ☞ Ελέγξτε το κλείδωμα της πλάτης καθί-
σματος πιέζοντάς το ελαφρώς.

 ☞ Για την ευκολότερη ασφάλιση της πλά-
της καθίσματος συνιστάται να γρασαρι-
στούν οι πείροι πίεσης.
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Ζώνη πλάτης

Προσαρμογή ζώνης πλάτης

Η ταινία βέλκρο και η επιφάνεια κόλλησης 
πρέπει να καλύπτονται κατά τουλάχιστον 
10 cm!

Η τάση της πλάτης καθίσματος είναι ρυθμι-
ζόμενη.

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα πλάτης και δι-
πλώστε το προς τα μπροστά [4].

2. Ανοίξτε το κλείσιμο βέλκρο της προς 
ρύθμιση ταινίας σύσφιξης και κλείστε 
το ξανά μετά τη ρύθμιση.

3. Διπλώστε το κάλυμμα πλάτης ξανά 
προς τα πίσω και κολλήστε το [5].
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Αφαίρεση της επένδυσης πλάτης

Για την αφαίρεση αρχικά αφαιρέστε το πίσω 
τμήμα της επένδυσης πλάτης (1), ύστερα δι-
πλώστε το προς τα μπροστά και αφαιρέστε 
το από τη ρυθμιζόμενη ζώνη πλάτης (3).

Τοποθέτηση της επένδυσης πλάτης

Για την τοποθέτηση, τοποθετήστε την επέν-
δυση πλάτης (1) κεντρικά γύρω από τις πάνω 
ταινίες βέλκρο (2) και μέσω του κλεισίματος 
βέλκρο στερεώστε την στη ρυθμιζόμενη 
ζώνη πλάτης (3).

 ☞ Για ένα μαλακό πάνω άκρο θα πρέπει 
να υπάρχει μικρή απόσταση ανάμεσα 
στην πάνω ταινία σύσφιξης (2) και στην 
αναδιπλωμένη επένδυση πλάτης (1).

 ☞ Όταν ο χρήστης ακουμπήσει ξανά στην 
επένδυση πλάτης (1), πρέπει να προσέ-
ξετε τα εξής:

 ☞ Η πίεση στην πλάτη πρέπει να κατανε-
μηθεί ομοιόμορφα πάνω στην επένδυ-
ση πλάτης.

 ☞ Στο πάνω άκρο της επένδυσης πλάτης 
θα πρέπει να χωρά ένα χέρι ανάμεσα 
στην επένδυση και στην πλάτη.

 ☞ Το κεφάλι του χρήστη θα πρέπει να 
κρατηθεί σε ισορροπία μέσω ρύθμισης 
των ταινιών σύσφιξης.

Τα επιμηκυμένα τμήματα πλάτης κουμπώ-
νουν μέσω βέλκρο ανάλογα με το ρυθμι-
σμένο ύψος πλάτης καθίσματος ενδεχ. πάνω 
και κάτω από την επιφάνεια καθίσματος [4].
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ΛΆΒΕΣ ΩΘΉΣΉΣ

Οι λαβές ώθησης ρυθμιζόμενου ύψους μπο-
ρούν να ρυθμιστούν συνεχόμενα σε ύψος 
κατά περ. 150 mm και είναι ασφαλισμένες 
έναντι αφαίρεσης [1].

Λαβές ώθησης ρυθμιζόμενου 
ύψους με διάταξη σύσφιξης

 ☞ Κατά τη διαδικασία αυτή συγκρατήστε 
με το ένα χέρι τη λαβή ώθησης που θέ-
λετε να ρυθμίσετε.

 ☞ Μετά από κάθε ρύθμιση ο μοχλός σύ-
σφιξης πρέπει να βιδωθεί ξανά τόσο, 
ώστε η λαβή ώθησης να μην μπορεί να 
περιστραφεί πλέον.

Ρύθμιση ύψους:

Λύστε τη βίδα σύσφιξης μέσω του μοχλού 
σύσφιξης (2) τόσο, μέχρι η αντίστοιχη λαβή 
ώθησης να μπορεί να μετακινηθεί στην επι-
θυμητή θέση.

Ρύθμιση γωνίας:

Για περιστροφή των λαβών ώθησης, λύστε 
τη βίδα σύσφιξης μέσω του μοχλού σύσφι-
ξης (2) και περιστρέψτε τις λαβές ώθησης 
στην επιθυμητή θέση.

Αφαίρεση/Τοποθέτηση:

1. Για αφαίρεση ή τοποθέτηση των λαβών 
ώθησης, πιέστε το αντίστοιχο ελατηρι-
ωτό κουμπί (3).

2. Στη συνέχεια σφίξτε τη βίδα σύσφιξης 
ξανά μέσω του μοχλού σύσφιξης (2).

Ιδιαιτερότητες του μοχλού σύ-
σφιξης

Ο μοχλός σύσφιξης (2) μπορεί να περιστρα-
φεί στην πιο ευνοϊκή θέση χειρισμού.

Για τον σκοπό αυτό αφαιρέστε τον μοχλό 
σύσφιξης (2) τόσο (κατεύθυνση βέλους), μέ-
χρι να απεμπλακεί η οδόντωση.

Μετά την περιστροφή του μοχλού σύσφιξης 
(2) ασφαλίστε ξανά την οδόντωση.
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ΚΆΡΒΟΝΙΚΕΣ ΛΆΒΕΣ
(Κωδικός 411) (μόνο μοντέλο 1.158)

Μην χρησιμοποιείτε τις καρβονικές λαβές 
για την ώθηση, την ανύψωση ή τη μετα-
φορά του αμαξιδίου.

Οι καρβονικές λαβές [1] χρησιμεύουν μόνο 
στη ρύθμιση της θέσης.

ΤΡΟΧΟΙ
Τα ελαστικά αποτελούνται από ένα μείγμα 
καουτσούκ και σε ορισμένα δάπεδα μπο-
ρεί να αφήσουν μόνιμα ή επίμονα ίχνη 
(π.χ. πλαστικά, ξύλινα δάπεδα ή δάπεδα 
παρκέ, χαλιά, τάπητες).

Κινητήριοι τροχοί

Μην χρησιμοποιείτε το αμαξίδιο χωρίς το-
ποθετημένους κινητήριους τροχούς.

Μετά την τοποθέτηση του κινητήριου 
τροχού το κουμπί ασφάλισης (3) πρέπει να 
προεξέχει μερικά χιλιοστά από το παξιμά-
δι τροχού.

Οι κινητήριοι τροχοί εδράζουν σε έναν άξο-
να κουμπώματος [2] και μπορούν να αφαι-
ρεθούν ή να τοποθετηθούν χωρίς εργαλεία.

Για τον σκοπό αυτό πιέστε το κουμπί ασφά-
λισης (3) του άξονα κουμπώματος στο κέ-
ντρο της πλήμνης τροχού.

Στη συνέχεια αφαιρέστε ή τοποθετήστε τον 
κινητήριο τροχό

 ☞ Η τιμή πίεσης αέρα των ελαστικών του 
αμαξιδίου αναγράφεται στην εξωτερική 
επιφάνεια των δύο ελαστικών και πα-
ρουσιάζεται στα Τεχνικά χαρακτηριστικά 
στη σελίδα 35.

 ☞ Αν ο κινητήριος τροχός παρουσιάζει αυ-
ξημένο πλευρικό τζόγο ή αν ο άξονας 
κουμπώματος δεν ασφαλίζει, αναζητή-

στε αμέσως τον εξειδικευμένο έμπορο 
για επισκευή.

 ☞ Κατά την αφαίρεση ή τοποθέτηση δεν 
επιτρέπεται να κάθεται κανείς στο αμα-
ξίδιο. Το αμαξίδιο θα πρέπει να στέκεται 
σε επίπεδο και σταθερό έδαφος. Πριν 
από την αφαίρεση ενός τροχού στηρίξ-
τε το πλαίσιο για να μην ανατραπεί και 
ασφαλίστε το αμαξίδιο έναντι ανατρο-
πής και κύλισης.
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Ζημιές στα ελαστικά σε περίπτω-
ση ελαστικών αέρος

Για την αντιμετώπιση μιας ζημιάς στα ελα-
στικά χρησιμοποιήστε ένα φυσίγγιο αφρώ-
δους υλικού που διατίθεται στο εξειδικευμέ-
νο εμπόριο.

 ☞ Στη συνέχεια αναζητήστε αμέσως ένα 
εξειδικευμένο συνεργείο για την επι-
σκευή! 

Προστατευτικό χεριών και ακτί-
νων

Το προστατευτικό χεριών και ακτίνων [1] 
εμποδίζει τον κίνδυνο τραυματισμού των 
χεριών από την είσοδο στους περιστρεφό-
μενους ακτινωτούς τροχούς καθώς και την 
πρόκληση ζημιών στις ακτίνες.

Το προστατευτικό ακτίνων στερεώνεται με 
τρία κλιπ (2) στις ακτίνες.

 ☞ Η αλλαγή ή αντικατάσταση του προ-
στατευτικού ακτίνων θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί από τον εξειδικευμέ-
νο έμπορο.



1
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ΤΡΟΧΟΙ ΣΤΉΡΙΞΉΣ
Σε ορισμένες περιπτώσεις οι τροχοί στήρι-
ξης δεν προσφέρουν επαρκή προστασία 
έναντι ανατροπής.

Αποφύγετε οπωσδήποτε τα παρακάτω:

 – Μην γέρνετε τον άνω κορμό πολύ 
προς τα πίσω.

 – Μην ωθείτε το αμαξίδιο απότομα, ει-
δικά σε ανηφόρες.

Για αυξημένη προστασία έναντι ανατρο-
πής ποτέ μην οδηγείτε χωρίς ανοιγμένο 
προς τα πίσω τροχό στήριξης.

Για αυξημένη ευστάθεια υπάρχει σε κάθε 
πλευρά ένας κεκαμμένος σωλήνας.

Εκτρεπόμενοι τροχοί στήριξης

Οι τροχοί στήριξης [1] μπορούν να μετακι-
νηθούν προς τα μέσα, κάτω από το κάθισμα 
[2].

 ☞ Η μετακίνηση των τροχών στήριξης 
μπορεί να γίνει από έναν συνοδό ή βο-
ηθό.

Μετακίνηση των τροχών στήριξης

Πιέστε τους τροχούς στήριξης προς τα κάτω 
έξω από την ασφάλιση, ύστερα μετακινήστε 
τους προς τα μέσα κάτω από το κάθισμα [2] 
ή προς τα πίσω [1], μέχρι να εμπλακεί από 
μόνη της η αντίστοιχη ασφάλεια.

 ☞ Όταν υπάρχουν δύο τροχοί στήριξης, 
τότε ο αριστερός τροχός στήριξης πρέ-
πει να μετακινηθεί πρώτος προς τα μέσα 
και ο δεξιός τροχός στήριξης πρέπει να 
μετακινηθεί πρώτος προς τα πίσω.
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ΖΩΝΉ ΣΎΓΚΡΆΤΉΣΉΣ
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν σφηνωθεί αντι-
κείμενα κάτω από τη ζώνη!
Η ζώνη συγκράτησης δεν αποτελεί μέ-
ρος του συστήματος συγκράτησης για το 
αμαξίδιο ή/και τους επιβάτες κατά τη με-
ταφορά σε αυτοκίνητα.

Η ζώνη συγκράτησης [1] βιδώνεται από 
πίσω πάνω στο αντίστοιχο σωλήνα πλάτης 
καθίσματος.
Η ζώνη συγκράτησης χρησιμεύει στη στα-
θεροποίηση της θέσης καθίσματος και 
εμποδίζει την πτώση από το αμαξίδιο προς 
τα μπροστά.

Για την τοποθέτηση της ζώνης συγκράτη-
σης τραβήξτε τα δύο άκρα της ζώνης προς 
τα μπροστά και αφήστε το κλείδωμα να 
ασφαλίσει με τον χαρακτηριστικό ήχο. Για το 
άνοιγμα της ζώνης συγκράτησης πιέστε τα 
δύο κλιπ προς τα μέσα και αποσυνδέστε τα 
άκρα της ζώνης μεταξύ τους.

 ☞ Η ζώνη συγκράτησης μπορεί να ρυθ-
μιστεί σε μήκος και δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζει πολύ σφιχτά.
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ΒΆΣΙΚΕΣ ΎΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 
ΆΣΦΆΛΕΙΆΣ
Αυτές οι υποδείξεις ασφαλείας αποτελούν 
απόσπασμα από τις Υποδείξεις ασφαλείας 
και γενικές υποδείξεις χειρισμού, που διατί-
θενται στον ιστότοπό μας: < www.meyra.
com >.

Μην εισάγετε τα δάκτυλα στους ανοι-
χτούς σωλήνες πλαισίου (π.χ. μετά την 
αφαίρεση των τροχών στήριξης). – Κίνδυ-
νος τραυματισμού!

Η κίνηση με μικρά βήματα (κινήσεις κύλι-
σης του αμαξιδίου με τα πόδια) επιτρέπε-
ται μόνο με έρπουσα ταχύτητα κύλισης σε 
οριζόντιες, επίπεδες επιφάνειες σε εσωτε-
ρικούς χώρους.

Κατά την κίνηση με μικρά βήματα προ-
σέξτε ότι υπάρχει κίνδυνος ενσφήνωσης 
των ποδιών.

Κατά τη διαδικασία αυτή η θέση καθίσμα-
τος δεν επιτρέπεται να μετακινηθεί στο 
μπροστινό τρίτο του καθίσματος. 

Κατά τη χρήση του αμαξιδίου, ακόμα και 
σε ακινησία και ιδίως σε ανηφόρες/κατη-
φόρες πρέπει να κάθεστε σωστά στο κά-
θισμα. – Κίνδυνος ατυχήματος!

Για μια σωστή θέση καθίσματος η πλάτη 
του χρήστη εφαρμόζει στην επένδυση 
πλάτης και η λεκάνη του χρήστη βρίσκε-
ται στην πίσω περιοχή του καθίσματος.

Η αποβίβαση από το αμαξίδιο σε ανηφό-
ρες/κατηφόρες επιτρέπεται μόνο σε περι-
πτώσεις έκτακτης ανάγκης με τη βοήθεια 
ενός συνοδού ή/και βοηθού! – Κίνδυνος 
ατυχήματος!

Αυξημένος κίνδυνος ανατροπής κατά τη 
χρήση της πλάτης καθίσματος με ρυθμι-
σμένη γωνία.

Κατά τη χρήση του αμαξιδίου δεν θα πρέ-
πει να καπνίζετε.

Σε περίπτωση απευθείας έκθεσης στην 
ηλιακή ακτινοβολία τα καλύμματα καθί-
σματος/οι επενδύσεις, οι επενδύσεις υπο-
βραχιόνιων, τα στηρίγματα ποδιών και 
οι χειρολαβές μπορεί να θερμανθούν σε 
θερμοκρασίες πάνω από 41 °C. – Υπάρχει 
κίνδυνος τραυματισμού σε περίπτωση 
επαφής με ακάλυπτα σημεία του δέρμα-
τος! Αποφύγετε μια τέτοιου είδους υπερ-
θέρμανση σταθμεύοντας το αμαξίδιο στη 
σκιά.

Ειδικά σημεία υποδοχής για τη στερέωση 
μεταφερόμενων αντικειμένων δεν έχουν 
προβλεφθεί.

Ειδικές υποδείξεις ασφαλείας στο 
μοντέλο 1.158

Τα εξαρτήματα πλαισίου του μοντέλου αμα-
ξιδίου σας κατασκευάζονται από ενισχυμέ-
νο με ανθρακονήματα πλαστικό (καρβονι-
κό) υψηλής αντοχής.

Η υπερφόρτωση π.χ. από πτώση του αμα-
ξιδίου ή από ατύχημα μπορεί να προκα-
λέσει μη ορατή βλάβη (θραύση) στα αν-
θρακονήματα. – Αποφύγετε κρούσεις και 
κτυπήματα που υπερβαίνουν τη συνήθη 
χρήση. 

Μετά από πτώση του αμαξιδίου ή ατύχη-
μα το αμαξίδιο θα πρέπει να ελεγχθεί από 
έναν εξειδικευμένο έμπορο.

Ελαττωματικά καρβονικά υποσυστήμα-
τα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται 
πλέον. 

Καρβονικά υποσυστήματα που έχουν 
υποστεί ζημιά πρέπει να αντικαθίστανται 
το ταχύτερο δυνατόν. 

Πρόσθετα προσαρτήματα στα καρβονικά 
εξαρτήματα μέσω σύσφιξης ή βιδωτής 
σύνδεσης επιτρέπονται.
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Αλλαγές στα καρβονικά εξαρτήματα π.χ. 
μέσω διάνοιξης οπών, κοπής των εξαρτη-
μάτων κτλ. δεν επιτρέπονται.

Συνοδός

Ο συνοδός πρέπει να ενημερωθεί σχετικά 
με όλες τις πιθανές επικίνδυνες καταστάσεις 
πριν από την υποστήριξη που θα προσφέ-
ρει. Τα εξαρτήματα του αμαξιδίου, τα οποία 
κρατά ένας συνοδός, πρέπει να ελεγχθούν 
ως προς τη σταθερή εφαρμογή τους.

Αποβίβαση από το αμαξίδιο

Οδηγήστε με το ηλεκτρικό αμαξίδιο κατά το 
δυνατόν πιο κοντά στη θέση, στην οποία θα 
καθίσετε αφού αποβιβαστείτε από το αμα-
ξίδιο.

 ☞ Προσέξτε σχετικά το κεφάλαιο Φρένο 
στη σελίδα 10.

 ☞ Συνιστούμε την αποβίβαση από το αμα-
ξίδιο με τη συνδρομή ενός βοηθού.

Πιάσιμο αντικειμένων

Αποφύγετε την ακραία κλίση του άνω κορ-
μού προς τα μπροστά, πλάι ή πίσω ιδίως για 
το σήκωμα ή την απόθεση βαριών αντικει-
μένων. – Κίνδυνος ανατροπής ή πτώσης του 
αμαξιδίου, ιδίως σε μικρά πλάτη καθίσματος 
και μεγάλα ύψη καθίσματος (μαξιλάρι καθί-
σματος)!

Διαδρομές σε κατηφόρες, ανη-
φόρες ή οδόστρωμα με εγκάρσια 
κλίση

Πάνω από μια ορισμένη κλίση οδοστρώμα-
τος η ασφάλεια ανατροπής και η συμπερι-
φορά πέδησης και διεύθυνσης περιορίζο-
νται σημαντικά λόγω μειωμένης πρόσφυσης 
στο έδαφος.

 ☞ Προσέξτε το κεφάλαιο Τεχνικά χαρακτη-
ριστικά στη σελίδα 35.

Για τη δική σας ασφάλεια συνιστούμε σε δι-
αδρομές με κλίση από 1% να ζητήσετε τη 
βοήθεια ενός συνοδού.

 ☞ Αυτή η μικρή τιμή ανοδικής κλίσης 
ισχύει για άτομα, τα οποία δεν είναι σε 
θέση να μετατοπίσουν έστω ελάχιστα 
το κέντρο βάρους μετακινώντας τον 
άνω κορμό.

Ο συνοδός θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι η 
καθοδήγηση ενός αμαξιδίου σε κατωφέρει-
ες/ανωφέρειες απαιτεί μεγαλύτερη δύναμη 
από ό,τι σε επίπεδη επιφάνεια και αυξάνει 
τον κίνδυνο ολίσθησης.

Σε ανηφόρες, κατηφόρες και οδοστρώματα 
με εγκάρσια κλίση μην γέρνετε ποτέ προς 
την κατηφόρα.

Αποφύγετε απότομες αλλαγές στην κατά-
σταση οδήγησης (ιδίως σε κρίσιμα ρυθμι-
σμένες παραμέτρους οδήγησης όπως π.χ. 
ενεργή θέση τροχών).

Ποτέ μην οδηγείτε πιο γρήγορα από την τα-
χύτητα βηματισμού.

Κατά την οδήγηση προς τα πίσω υπάρχει 
αυξημένος κίνδυνος ανατροπής.

Κατά την οδήγηση σε στροφές και κατά τη 
στροφή σε ανηφόρες και κατηφόρες υπάρ-
χει κίνδυνος ανατροπής.

Η δύναμη πέδησης που μεταδίδεται στο 
οδόστρωμα είναι σημαντικά μικρότερη σε 
κατηφόρες από ό,τι σε επίπεδο έδαφος και 
δυσχεραίνεται περαιτέρω σε κακές οδικές 
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συνθήκες (π.χ. υγρασία, χιόνι, άμμος, ρύποι). 
Η επικίνδυνη ολίσθηση των φρεναρισμένων 
τροχών και η συνεπαγόμενη απόκλιση από 
την πορεία μπορεί να αποκλειστεί με την 
προσεκτική, προσαρμοσμένη πέδηση.

Στο τέλος της κατηφόρας βεβαιωθείτε ότι η 
σανίδα ποδιών δεν έρχεται σε επαφή με το 
έδαφος με συνέπεια να κινδυνέψετε λόγω 
ξαφνικής ακινητοποίησης.

Οδοστρώματα με εγκάρσια κλίση (π.χ. πε-
ζοδρόμιο με πλευρική κλίση) οδηγούν σε 
περιστροφή του αμαξιδίου προς την κατη-
φόρα. Η παράσυρση πρέπει να αντισταθμι-
στεί από εσάς ή τον συνοδό κατευθύνοντας 
το αμαξίδιο προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Υπέρβαση εμποδίων

Μετά την οδήγηση πάνω από σκάλες 
πρέπει να τοποθετηθούν ενδεχ. ξανά οι 
τροχοί στήριξης που αφαιρέθηκαν ή να 
μετακινηθούν στη θέση τους οι τροχοί 
στήριξης που είχαν εκτραπεί.

Κάθε υπέρβαση εμποδίου αποτελεί έναν 
κίνδυνο! Κίνδυνος ανατροπής υπάρχει ακό-
μα και σε επίπεδα εμπόδια (π.χ. κατώφλια 
πορτών, άκρα χαλιών, πλατύσκαλα κτλ.).

Η υπέρβαση εμποδίων αποτελεί μια ιδιαίτε-
ρη κατάσταση κινδύνου, στην οποία μεταξύ 
άλλων πρέπει να ληφθεί υπόψη ένας συνδυ-
ασμός υποδείξεων ασφαλείας από τις κατη-
φόρες, τις ανηφόρες και τα οδοστρώματα 
με εγκάρσια κλίση.

Για τη δική σας ασφάλεια οδηγήστε πάνω 
από όλα τα εμπόδια με τη βοήθεια ενός 
συνοδού. Για κάθε κλίση του αμαξιδίου θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται υποστηρικτικά ο 
σωλήνας πατήματος.

Μόνο όταν χειρίζεστε με επαρκή ασφάλεια 
το αμαξίδιό σας μπορείτε να οδηγείτε μό-
νοι σας χωρίς κίνδυνο πάνω από μικρότερα 
εμπόδια (< 4 cm), ακόμα και κατά τη χρήση 

εγκεκριμένων πρόσθετων μηχανισμών κί-
νησης.

Σε μικρότερα εμπόδια, π.χ. πλατύσκαλα/ακ-
μές, προσεγγίζετε πάντα αργά και σε ορθή 
γωνία (90°), μέχρι οι τροχοί διεύθυνσης να 
έρθουν σχεδόν σε επαφή με το εμπόδιο. 
Σταματήστε για λίγο το αμαξίδιο, ύστερα 
οδηγήστε πάνω από το εμπόδιο.

Οδηγείτε πάνω από εμπόδια πάντα προς τα 
μπροστά με τους δύο μπροστινούς ή πίσω 
τροχούς ταυτόχρονα, ώστε να αποτραπεί η 
πλευρική ανατροπή του αμαξιδίου.

Από γκρεμούς, σκάλες, πλαγιές, όχθες κτλ. 
διατηρείτε τόση απόσταση, ώστε να απομέ-
νει επαρκής χώρος/διαδρομή για ελιγμούς, 
φρενάρισμα και στροφή.

Εφόσον γίνεται ζητήστε από έναν ή περισ-
σότερους βοηθούς να σας σηκώσουν από 
το αμαξίδιο και να σας μεταφέρουν στον 
προορισμό.

Η οδήγηση πάνω από σκάλες επιτρέπεται 
μόνο με τη συνοδεία δύο βοηθών, οι οποίοι 
γνωρίζουν την κατάσταση κινδύνου και κα-
θοδηγούν συχνά το αμαξίδιο. 

 ☞ Οι βοηθοί επιτρέπεται να κρατούν 
μόνο τον κάθετο σωλήνα ώθησης και 
το πλευρικό πλαίσιο, χωρίς να αναση-
κώνουν το αμαξίδιο.

Οι τοποθετημένοι τροχοί στήριξης πρέπει 
να αφαιρεθούν, καθώς μεταξύ άλλων απο-
τελούν κίνδυνο για τον βοηθό.
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Φόρτωση του αμαξιδίου

Μην χρησιμοποιείτε το προστατευτικό 
ρούχων, τη σανίδα ποδιών ή παρελκόμε-
να για την ανύψωση του αμαξιδίου!

Πριν από την ανύψωση το αμαξίδιο πρέ-
πει να ασφαλιστεί έναντι ακούσιων κινή-
σεων κύλισης!

 ☞ Για τον σκοπό αυτό προσέξτε το κε-
φάλαιο Φρένο στη σελίδα 10.

Τα εξαρτήματα που αφαιρούνται για τη 
φόρτωση πρέπει να αποθηκευτούν με 
ασφάλεια και να τοποθετηθούν ξανά προ-
σεκτικά πριν από μια νέα διαδρομή.

Το βάρος του αμαξιδίου μειώνεται, όταν 
αφαιρέσετε τα αφαιρούμενα υποσυστήμα-
τα.

Το αμαξίδιο μπορεί να φορτωθεί επίσης με 
τη βοήθεια ραμπών ή ανυψωτικών εξεδρών.

 ☞ Διαβάστε σχετικά τις αντίστοιχες 
οδηγίες χρήσης και την ανυψωτική 
ικανότητα της ράμπας ή ανυψωτι-
κής εξέδρας.

Μεταφορά σε οχήματα

Τα εξαρτήματα που αφαιρούνται για τη 
μεταφορά πρέπει να αποθηκευτούν με 
ασφάλεια και να τοποθετηθούν ξανά προ-
σεκτικά πριν από μια νέα διαδρομή.

Για τη μεταφορά των αφαιρούμενων 
εξαρτημάτων δεν προβλέπονται ειδικά 
σημεία μεταφοράς.

Τα παρακάτω μέτρα ενδέχεται να απαιτού-
νται για λόγους χώρου κατά τη μεταφορά σε 
οχήματα:

 – Αναδιπλώστε την πλάτη καθίσματος.

 – Αφαιρέστε το προστατευτικό ρούχων.

 – Αφαιρέστε τους κινητήριους τροχούς.

Ασφάλιση μη κατειλημμένου αμαξιδίου 
για τη μεταφορά

Πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί και 
οδηγίες της αντίστοιχης μεταφορικής 
εταιρείας. – Ζητήστε τις πριν από τη με-
ταφορά.

Το αμαξίδιο πρέπει να φορτωθεί και να 
ασφαλιστεί έτσι, ώστε να μην αποτελεί κίν-
δυνο για τρίτους.

Μεταφορά ατόμων σε αυτοκίνητα

Αν το δικό σας αμαξίδιο διαθέτει έγκριση για 
τη μεταφορά σε οχήματα αυτό ορίζεται στο 
κεφάλαιο Επεξήγηση των αυτοκόλλητων ετι-
κετών στο αμαξίδιο στη σελίδα 43.

 ☞ Προσέξτε τις οδηγίες < Ασφάλεια με 
αμαξίδια Meyra και κατά τη μεταφορά σε 
αυτοκίνητο >! – Αυτό το έγγραφο και 
περισσότερες πληροφορίες διατίθενται 
στο < Information center > (Κέντρο πλη-
ροφοριών) στο ιστότοπό μας < www.
meyra.com >.
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Μεταφορά σε δημόσια μέσα μεταφοράς

Το δικό σας αμαξίδιο δεν προορίζεται για τη 
μεταφορά ατόμων σε δημόσια μέσα μετα-
φοράς. Μπορεί να παρουσιαστούν περιορι-
σμοί. Συνιστούμε τη χρήση ενός καθίσματος 
που είναι σταθερά τοποθετημένο στο μέσο 
μεταφοράς.

Αν παρόλα αυτά είναι αναπόφευκτη η μετα-
φορά στο αμαξίδιο, προσέξτε τα εξής:

 – Χρησιμοποιήστε τη θέση που προορί-
ζεται από τον οργανισμό συγκοινωνιών 
για τη στάθμευση του αμαξιδίου.

 – Προσέξτε τους κανονισμούς της επιχεί-
ρησης συγκοινωνιών προτού σταθμεύ-
σετε το αμαξίδιο.

 – Σταθμεύστε το αμαξίδιο αντίθετα προς 
την κατεύθυνση πορείας στην προβλε-
πόμενη θέση.

 – Το αμαξίδιο πρέπει να τοποθετηθεί έτσι, 
ώστε η πλάτη καθίσματος να μπορεί να 
στηριχτεί στην οριοθέτηση της θέσης 
στάθμευσης.

 – Η μία πλευρά του αμαξιδίου πρέπει να 
εφαρμόζει πρόσθετα σε μια άλλη ορι-
οθέτηση της θέσης στάθμευσης, ώστε 
σε περίπτωση ατυχήματος ή απότομου 
ελιγμού πέδησης να μην ολισθήσει το 
αμαξίδιο.

 – Τραβήξτε επιπλέον τα φρένα ακινητο-
ποίησης.

Διαδρομές στη δημόσια οδική 
κυκλοφορία

Τηρείτε τους κανονισμούς που ισχύουν στη 
χώρα σας αναφορικά με τη δημόσια οδική 
κυκλοφορία και ενδεχομένως ρωτήστε τον 
εξειδικευμένο έμπορο για τα απαιτούμενα 
παρελκόμενα.

Το δικό σας αμαξίδιο μπορεί να εξοπλιστεί 
προαιρετικά με ένα σύστημα φωτισμού. 
Αυτό το σύστημα φωτισμού περιλαμβάνει:

 – Αντανακλαστήρες στην πλάτη
 – Αντανακλαστήρες στους κινητήριους 

τροχούς.

Σε συνθήκες μειωμένης ορατότητας και 
ιδίως στο σκοτάδι συνιστούμε να τοποθε-
τήσετε και να ενεργοποιήσετε ένα ενεργό 
σύστημα φωτισμού, ώστε να βλέπετε και να 
σας βλέπουν καλύτερα.

 ☞ Κατά τη συμμετοχή στη δημόσια οδική 
κυκλοφορία ο χρήστης ευθύνεται για 
τη λειτουργική και ασφαλή κατάσταση 
του αμαξιδίου.

 ☞ Κατά τις διαδρομές στη δημόσια οδική 
κυκλοφορία πρέπει να τηρούνται και 
να εφαρμόζονται οι ισχύοντες κανόνες 
οδικής κυκλοφορίας.

 ☞ Κατά την οδήγηση στο σκοτάδι φορά-
τε κατά το δυνατόν ανοιχτόχρωμα, ευ-
διάκριτα ρούχα, ώστε να σας βλέπουν 
καλύτερα.

 ☞ Κατά την οδήγηση στο σκοτάδι αποφύ-
γετε τη χρήση λωρίδων κυκλοφορίας 
και ποδηλατοδρόμων.

 ☞ Προσέξτε το σύστημα φωτισμού να 
μην καλύπτεται από ρούχα ή άλλα 
αντικείμενα που είναι στερεωμένα στο 
αμαξίδιο.

 ☞ Σε περίπτωση σωματικών περιορισμών 
όπως π.χ. τύφλωση επιτρέπεται η καθο-
δήγηση του αμαξιδίου από έναν μόνο 
συνοδό.
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ΚΆΘΆΡΙΣΜΟΣ
Οι πλαστικές επενδύσεις φθείρονται από 
μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες κα-
θώς και διαλύτες και ιδίως αλκοόλες.

Τα καρβονικά εξαρτήματα δεν επιτρέπε-
ται να καθαρίζονται με διαλύτες, καθαρι-
στικά που περιέχουν διαλύτες, οινόπνευ-
μα ή ακετόνη.

Οι επενδύσεις και καλύμματα επισημαίνο-
νται κατά κανόνα με οδηγίες φροντίδας (πι-
νακίδα φροντίδας). 

 ☞ Προσέξτε σχετικά το κεφάλαιο Επεξή-
γηση των συμβόλων στις οδηγίες πλύσης 
στη σελίδα 42.

Διαφορετικά ισχύουν οι παρακάτω υποδεί-
ξεις:

 ☞ Καθαρίστε τις επενδύσεις με ένα κατάλ-
ληλο πανί καθαρισμού, εμποτισμένο με 
ζεστό νερό και χρησιμοποιώντας ένα 
καθαριστικό χεριών ουδέτερου ph.

 ☞ Απομακρύνετε τους λεκέδες με ένα 
σφουγγάρι ή μια μαλακή βούρτσα.

 ☞ Δεν επιτρέπεται η υγρή πλύση! Δεν επι-
τρέπεται η πλύση στο πλυντήριο ρού-
χων!

Σκουπίστε με καθαρό νερό και περιμένετε 
να στεγνώσει.

Το πλαίσιο, το προαιρετικό σύστημα φωτι-
σμού και οι τροχοί μπορούν να καθαριστούν 
υγρά με ένα απορρυπαντικό ουδέτερου ph. 
Στη συνέχεια περιμένετε να στεγνώσουν 
καλά.

 ☞ Ελέγξτε το πλαίσιο για ζημιές διάβρω-
σης και άλλες ζημιές.

 ☞ Καθαρίζετε τα πλαστικά μέρη μόνο με 
ζεστό νερό και ουδέτερο απορρυπαντι-
κό ή μαλακό σαπούνι.

Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα του 
καθαρισμού και της φροντίδας διατίθενται 

στο < Information center > (Κέντρο πληρο-
φοριών) στον ιστότοπό μας:
< www.meyra.com >.

Επίστρωση

Χάρη στην υψηλής ποιότητας επιφανειακή 
επίστρωση διασφαλίζεται μια ιδανική αντι-
διαβρωτική προστασία.

 ☞ Αν η επίστρωση φθαρεί από γδαρσίμα-
τα κ.ά., τότε τα σημεία αυτά μπορούν να 
επιδιορθωθούν με έναν από τους μαρ-
καδόρους μιας που διατίθενται στον 
εξειδικευμένο έμπορο.

Το περιστασιακό ελαφρύ λάδωμα των κινη-
τών μερών φροντίζει για τη μακροχρόνια 
λειτουργία τους.
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Απολύμανση

Τα καρβονικά εξαρτήματα δεν επιτρέπε-
ται να απολυμανθούν με διαλύτες, απο-
λυμαντικά που περιέχουν διαλύτες, οινό-
πνευμα ή ακετόνη.

Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται από περισ-
σότερα άτομα (π.χ. νοσοκομείο), πρέπει να 
χρησιμοποιείται ένα κοινό απολυμαντικό 
του εμπορίου.

 ☞ Πριν από την απολύμανση πρέπει να 
καθαριστούν οι επενδύσεις και οι λαβές.

 ☞ Η απολύμανση με ψεκασμό ή σκού-
πισμα επιτρέπεται με τα ελεγμένα και 
αναγνωρισμένα απολυμαντικά μέσα.

 ☞ Ελαττωματικές επενδύσεις μεταξύ άλ-
λων δεν μπορούν να απολυμανθούν 
επαρκώς.

 – Συνιστούμε την αντικατάσταση των 
ελαττωματικών επενδύσεων.

Πληροφορίες για τα ελεγμένα και αναγνω-
ρισμένα απολυμαντικά μέσα και τις διαδικα-
σίες παρέχονται από τον εθνικό οργανισμό 
προστασίας της υγείας.

 ☞ Κατά τη χρήση απολυμαντικών μέσων 
μπορεί ενδεχομένως να υποστούν ζη-
μιά οι επιφάνειες, κάτι που θα μπορού-
σε να περιορίσει τη μακροπρόθεσμη 
λειτουργικότητα των εξαρτημάτων.

 ☞ Κατά τη διαδικασία αυτή πρέπει να τη-
ρούνται οι υποδείξεις χρήσης του κατα-
σκευαστή.

ΕΠΙΣΚΕΎΕΣ
Επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται 
από τον εξειδικευμένο έμπορο.

Επισκευή

Για την εκτέλεση εργασιών επισκευής απευ-
θυνθείτε στον εξειδικευμένο έμπορο. Γνωρί-
ζει τον σωστό τρόπο εκτέλεσης των εργα-
σιών.

Σέρβις

Αν έχετε ερωτήσεις ή χρειάζεστε βοήθεια, 
απευθυνθείτε στον εξειδικευμένο έμπορο, ο 
οποίος μπορεί να αναλάβει τη συμβούλευ-
ση, το σέρβις και τις επισκευές.

Ανταλλακτικά

Προμηθεύεστε ανταλλακτικά μόνο μέσω 
ενός εξειδικευμένου εμπόρου. Σε περίπτω-
ση επισκευής επιτρέπεται να χρησιμοποιού-
νται μόνο γνήσια ανταλλακτικά!

 ☞ Εξαρτήματα τρίτων εταιρειών μπορεί 
να προκαλέσουν βλάβες.

Ο εξειδικευμένος έμπορος μπορεί να σας 
δώσει τον κατάλογο ανταλλακτικών με τους 
αντίστοιχους αριθμούς προϊόντων και τα 
σχέδια.

Για τη σωστή προμήθεια ανταλλακτικών 
απαιτείται σε κάθε περίπτωση ο σχετικές 
αριθμός σειράς (SN) του αμαξιδίου! Αυτός 
αναγράφεται στην πινακίδα τύπου.

Σε κάθε επισκευή που διενεργείται στο αμα-
ξίδιο από τον εξειδικευμένο έμπορο πρέπει 
να συνοδεύονται συμπληρωματικές πλη-
ροφορίες όπως π.χ. υποδείξεις συναρμολό-
γησης/χειρισμού των οδηγιών χρήσης του 
αμαξιδίου, να καταγράφεται η ημερομηνία 
της επισκευής και να αναφέρεται κατά την 
παραγγελία ανταλλακτικών.
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Έτσι αποφεύγονται λανθασμένα στοιχεία 
παραγγελίας σε μελλοντικές παραγγελίες 
ανταλλακτικών.

Υποδείξεις για μεγαλύτερες παύ-
σεις χρήσης

Σε μεγαλύτερες παύσεις χρήσης δεν απαι-
τούνται ειδικά μέτρα. Ωστόσο πρέπει να τη-
ρούνται οι θερμοκρασίες αποθήκευσης.

 ☞ Προσέξτε σχετικά το κεφάλαιο Τεχνικά 
χαρακτηριστικά στη σελίδα 35.

ΆΠΟΡΡΙΨΉ

Η απόρριψη πρέπει να γίνει σύμφωνα με 
τους αντίστοιχους εθνικούς κανονισμούς.

Ρωτήστε στη διοίκηση του δήμου/της κοι-
νότητας για τοπικές επιχειρήσεις διαχείρισης 
απορριμμάτων.

Τα εξαρτήματα από καρβονικό πρέπει να 
απορριφθούν ξεχωριστά και μπορούν να 
μας επιστραφούν προκειμένου να τα οδη-
γήσουμε στην ανακύκλωση.

ΣΎΝΤΉΡΉΣΉ
Η ελλιπής ή ανεπαρκής φροντίδα και συ-
ντήρηση του αμαξιδίου συνεπάγεται περι-
ορισμούς στην ευθύνη του κατασκευαστή.

Εργασίες συντήρησης

Το παρακάτω πρόγραμμα συντήρησης απο-
τελεί έναν οδηγό για την εκτέλεση των ερ-
γασιών συντήρησης.

 ☞ Αυτό το πρόγραμμα συντήρησης δεν 
παρουσιάζει το πραγματικά απαιτούμε-
νο, διαπιστωμένο στο αμαξίδιο εύρος 
εργασιών.

 ☞ Κατά τις εργασίες ελέγχου ή συντήρη-
σης υπάρχει πάντα κίνδυνος να τραυ-
ματίσετε τον εαυτό σας ή τρίτους. – Συ-
νεπώς εκτελείτε τις εργασίες ελέγχου ή 
συντήρησης με τη δέουσα προσοχή.
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Πρόγραμμα συντήρησης

ΠΟΤΕ ΤΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Πριν την έναρξη της 
διαδρομής

Γενικά

Ελέγξτε τη σωστή λειτουρ-
γία.

Εκτελέστε τον έλεγχο μό-
νοι σας ή με έναν βοηθό.

Πριν την έναρξη της 
διαδρομής

Έλεγχος σωστής λει-
τουργίας συστήματος 
φρένων.

Μετακινήστε τον μοχλό 
φρένου μέχρι τέρμα.

Εκτελέστε τον έλεγχο μό-
νοι σας ή με έναν βοηθό.

Οι φρεναρισμένοι τροχοί 
δεν επιτρέπεται να περι-
στρέφονται σε συνθήκες 
λειτουργίας. Διαφορετικά 
αναθέστε την επισκευή 
των φρένων σε ένα εξουσι-
οδοτημένο συνεργείο.

Πριν την έναρξη της 
διαδρομής

Έλεγχος φρένου πίε-
σης για φθορά.

Μετακινήστε τον μοχλό 
φρένου πλευρικά.

Εκτελέστε τη διαδικασία 
μόνοι σας ή με έναν βοηθό.
Αν αυξηθεί ο τζόγος του 
μοχλού φρένου αναζητή-
στε αμέσως ένα εξειδικευ-
μένο συνεργείο για την 
επισκευή.
– Κίνδυνος ατυχήματος!

Πριν την έναρξη της 
διαδρομής
(εφόσον υπάρχει)

Έλεγχος πίεσης ελα-
στικών.

Πίεση πλήρωσης ελαστι-
κών:

 ☞ Βλέπε Πίεση πλήρωσης 
ελαστικών σε ελαστι-
κά αέρος στη σελί-
δα 35.

Εκτελέστε τον έλεγχο μό-
νοι σας ή με έναν βοηθό.
Για τον σκοπό αυτό χρη-
σιμοποιήστε μια συσκευή 
ελέγχου πίεσης αέρα.
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Πρόγραμμα συντήρησης

ΠΟΤΕ ΤΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Πριν την έναρξη της 
διαδρομής

Έλεγχος προφίλ ελα-
στικών.

Εκτελέστε μόνοι σας οπτι-
κό έλεγχο.
Σε περίπτωση φθαρμένου 
προφίλ ελαστικών ή ζημιάς 
του ελαστικού, απευθυν-
θείτε για την επιδιόρθωση 
σε ένα εξειδικευμένο συ-
νεργείο.

Πριν την έναρξη της 
διαδρομής

Έλεγχος πλάτης καθί-
σματος και σωλήνων 
πλαισίου για ζημιά.

Εκτελέστε τον έλεγχο μό-
νοι σας ή με έναν βοηθό. 
Σε περίπτωση παραμόρ-
φωσης ή ρωγμών στην πε-
ριοχή των ραφών συγκόλ-
λησης αναζητήστε αμέσως 
ένα εξειδικευμένο συνερ-
γείο για την επισκευή. – Κίν-
δυνος ατυχήματος!

Κατά την οδήγηση 
(μόνο μοντέλο 1.158)

Ξαφνική παρουσία τρι-
ξιμάτων στο πλαίσιο ή/
και αλλαγή της συμπε-
ριφοράς οδήγησης

Αναζητήστε αμέσως ένα 
εξειδικευμένο συνεργείο.

Ιδίως πριν από διαδρομές 
στο σκοτάδι
(εφόσον υπάρχει)

Έλεγχος φωτισμού.

Ελέγξτε τη σωστή λειτουρ-
γία του συστήματος φώ-
των και φλας και των αντα-
νακλαστήρων.

Εκτελέστε τον έλεγχο μό-
νοι σας ή με έναν βοηθό.

Κάθε 8 εβδομάδες
(ανάλογα με τη συχνότητα 
χρήσης)

Επάλειψη των παρα-
κάτω εξαρτημάτων με 
μερικές σταγόνες λάδι.

 – Κινητά μέρη του μηχα-
νισμού κλειδώματος.

 – Έδρανα μοχλών φρέ-
νων.

Εκτελέστε τη διαδικασία 
μόνοι σας ή με έναν βοηθό.
Πριν το λάδωμα πρέπει να 
καθαριστούν τα υπολείμ-
ματα χρησιμοποιημένου 
λαδιού από τα εξαρτήματα.
Προσέξτε το πλεονάζον 
λάδι να μην μολύνει το 
περιβάλλον (π.χ. τα ρούχα 
σας).
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Πρόγραμμα συντήρησης

ΠΟΤΕ ΤΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Κάθε 8 εβδομάδες
(ανάλογα με τη συχνότητα 
χρήσης)

Έλεγχος όλων των βι-
δωτών συνδέσεων για 
σταθερή εφαρμογή.

Εκτελέστε τον έλεγχο μό-
νοι σας ή με έναν βοηθό.

Κάθε 6 μήνες
(ανάλογα με τη συχνότητα 
χρήσης)

Ελέγξτε για

 – Καθαριότητα.

 – Γενική κατάσταση.

Βλέπε Καθαρισμός.

Βλέπε Επισκευή.

Σύσταση του κατα-
σκευαστή:
Κάθε 12 μήνες
(ανάλογα με τη συχνότητα 
χρήσης)

Επιθεώρηση ασφαλείας

 – Αμαξίδιο.

Εκτέλεση από τον εξειδι-
κευμένο έμπορο.
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Πίεση πλήρωσης ελαστικών σε 
ελαστικά αέρος

Η μέγιστη πίεση πλήρωσης ελαστικών ανα-
γράφεται στις δύο πλευρές στα ελαστικά.

Πίεση πλήρωσης ελαστικών - Τροχός διεύ-
θυνσης

Βασική τιμή:
2,5 - 3,5 bar = 36 - 50 psi

Πίεση πλήρωσης ελαστικών - Κινητήριος 
τροχός

Βασική τιμή:
3,0 - 4,0 bar = 44 - 58 psi

Ιδιαίτερα ομαλή κίνηση:
6 bar = 87 psi

Υψηλή πίεση:
8 bar = 116 psi

Εφαρμοσμένα πρότυπα

Το αμαξίδιο ανταποκρίνεται στο πρότυπο:

 – EN 12183: 2014

 – ISO 7176-8: 2014

 – ISO 7176 -19: 2008 (εκτός του μοντέλου 
1.158)

 ☞ Η αξιολόγηση της δοκιμής πρό-
σκρουσης, κατά την οποία ηλεκτρι-
κό αμαξίδιο στερεώνεται στο σύ-
στημα συγκράτησης του οχήματος, 
πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις 
μεθόδους δοκιμής του Annex D.

Τα υποσυστήματα και εξαρτήματα που χρη-
σιμοποιούμε πληρούν το πρότυπο EN 1021-
2 για την αντοχή έναντι ανάφλεξης.

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΆΡΆΚΤΉΡΙΣΤΙΚΆ

Όλα τα στοιχεία στα < Τεχνικά χαρακτηριστι-
κά > αναφέρονται στη βασική έκδοση.

Το συνολικό μήκος εξαρτάται από τη θέση 
και το μέγεθος των κινητήριων τροχών.

Εφόσον δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, 
οι διαστάσεις έχουν προσδιοριστεί με κινη-
τήριους τροχούς ø 600 mm (24“).

Τα πλάτη έχουν προσδιοριστεί με απόσταση 
ελαστικών ώθησης 15 mm.

Ανοχή διαστάσεων ±15 mm, ± 2°.

Συντμήσεις των διαστάσεων αμαξιδίου:

ΥΚ = ύψος καθίσματος
ΠΚ = πλάτος καθίσματος
ΒΚ = βάθος καθίσματος
ΥΠ = ύψος πλάτης

Υπολογισμός του μέγ. βάρους χρήστη:

Το επιτρεπόμενο μέγιστο βάρος υπολογί-
ζεται από το απόβαρο του αμαξιδίου και 
το μέγιστο βάρος χρήστη (ατόμου).

Πρόσθετο βάρος από προσθήκες ή απο-
σκευές μειώνουν το μέγ. βάρος χρήστη.

Παράδειγμα:

Ένας οδηγός επιθυμεί να μεταφέρει απο-
σκευές 5 kg. Έτσι το μέγ. βάρος χρήστη μει-
ώνεται κατά 5 kg.
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Στοιχεία κατά ISO για το μοντέλο 1.155 NANO

ελάχ. μέγ.

Συνολικό μήκος πάνω από τη σανίδα ποδιών 750 mm 980 mm

Συνολικό πλάτος 465 mm 690 mm

Συνολική μάζα – kg 145 kg

Ωφέλιμη μάζα (συμπ. φορτίου) – kg 130 kg

Μάζα του βαρύτερου εξαρτήματος 9,5 kg – kg

Πραγματικό βάθος καθίσματος 380 mm 500 mm

Πραγματικό πλάτος καθίσματος 300 mm 500 mm

Μήκος δίπλωσης – mm – mm

Πλάτος δίπλωσης – mm – mm

Ύψος δίπλωσης 600 mm 660 mm

Ύψος επιφάνειας καθίσματος στο μπροστινό άκρο 
(χωρίς μαξιλάρι καθίσματος)

450 mm 530 mm

Γωνία καθίσματος 0° 15°

Γωνία πλάτης καθίσματος 85° 105°

Ύψος ζώνης πλάτης 250 mm 450 mm

Στηρίγματα ποδιών μέχρι το κάθισμα (μήκος κνη-
μών)

360 mm 480 mm

Στατική ευστάθεια σε κατηφόρα
(Ο έλεγχος φρένων εκτελέστηκε σύμφωνα με το πρότυπο με 
κλίση 7°)

–° 6°

Στατική ευστάθεια σε ανηφόρα –° 6°

Στατική ευστάθεια πλευρικά –° 6°

Δυναμική ευστάθεια σε ανηφόρα –° –°

Γωνία στηρίγματος ποδιών - επιφάνειας καθίσματος 92° 100°

Ύψος υποβραχιόνιων από την επιφάνεια καθίσματος 170 mm 260 mm

Πλάτη καθίσματος μέχρι το μπροστινό άκρο του 
υποβραχιόνιου

200 mm 250 mm

Διάμετρος ελαστικού ώθησης 540 mm 590 mm

Οριζόντια θέση άξονα 40 mm 115 mm

Υπέρβαση εμποδίων
(από 40 mm μόνο με συνοδό)

– mm 100 mm

Ελάχιστη ακτίνα στροφής
(σύσταση κατά το πρότυπο ISO 1000 mm)

950 mm 1200 mm
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Στοιχεία κατά ISO για το μοντέλο 1.155 NANO

ελάχ. μέγ.

Περιοχή ταλάντωσης – mm 1300 mm

Βάρος του ανδρείκελου (ISO 7176-8) – kg 130 kg

Λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά για το μοντέλο 1.155 NANO

ελάχ. μέγ.

Μήκος χωρίς στήριγμα ποδιών – mm – mm

Συνολικό ύψος 600 mm 970 mm

Πάχος μαξιλαριού καθίσματος 30 mm 60 mm

Μήκος χωρίς κινητήριους τροχούς
(οι τροχοί στήριξης αφαιρέθηκαν ή μετακινήθηκαν κάτω από το 
κάθισμα)

640 mm 760 mm

Φορτίο – kg 10 kg

Απόβαρο 9,5 kg – kg

Βάρος μεταφοράς 
(χωρίς μαξιλάρι, κινητήριοι τροχοί)

6,5 kg – kg

Βάρος μαξιλαριού καθίσματος 0,9 kg – kg

Βάρος κινητήριων τροχών (1 τεμάχιο) 1,2 kg 2,4 kg

Τροχός διεύθυνσης

ø 100 mm (4“) Συμπαγές καουτσούκ

ø 125 mm (5“) Συμπαγές καουτσούκ

ø 142 mm (5½“) Συμπαγές καουτσούκ

Κινητήριος τροχός

ø 600 mm (24“) Αέρας

ø 635 mm (25“) Αέρας

ø 660 mm (26“) Αέρας

Ύψος λαβής ώθησης

Κωδικός 502 (δυνατότητα συνεχόμενης ρύθμισης) – mm 150 mm

Κλιματικά τεχνικά στοιχεία

Θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 °C έως +50 °C

Θερμοκρασία αποθήκευσης -30 °C έως +60 °C
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Στοιχεία κατά ISO για το μοντέλο 1.156 NANO X

ελάχ. μέγ.

Συνολικό μήκος πάνω από τη σανίδα ποδιών 720 mm 920 mm

Συνολικό πλάτος 490 mm 740 mm

Συνολική μάζα – kg 145 kg

Ωφέλιμη μάζα (συμπ. φορτίου) – kg 130 kg

Μάζα του βαρύτερου εξαρτήματος 7 kg – kg

Πραγματικό βάθος καθίσματος 380 mm 500 mm

Πραγματικό πλάτος καθίσματος 300 mm 500 mm

Μήκος δίπλωσης 720 mm 920 mm

Πλάτος δίπλωσης 320 mm 370 mm

Ύψος δίπλωσης 645 mm 965 mm

Ύψος επιφάνειας καθίσματος στο μπροστινό άκρο 
(χωρίς μαξιλάρι καθίσματος)

450 mm 530 mm

Γωνία καθίσματος 0° 15°

Γωνία πλάτης καθίσματος 85° 100°

Ύψος ζώνης πλάτης 250 mm 450 mm

Στηρίγματα ποδιών μέχρι το κάθισμα (μήκος κνη-
μών)

360 mm 480 mm

Στατική ευστάθεια σε κατηφόρα
(Ο έλεγχος φρένων εκτελέστηκε σύμφωνα με το πρότυπο με 
κλίση 7°)

–° 6°

Στατική ευστάθεια σε ανηφόρα –° 6°

Στατική ευστάθεια πλευρικά –° 6°

Δυναμική ευστάθεια σε ανηφόρα –° –°

Γωνία στηρίγματος ποδιών - επιφάνειας καθίσματος 92° 100°

Ύψος υποβραχιόνιων από την επιφάνεια καθίσματος 170 mm 260 mm

Πλάτη καθίσματος μέχρι το μπροστινό άκρο του 
υποβραχιόνιου

200 mm 250 mm

Διάμετρος ελαστικού ώθησης 540 mm 590 mm

Οριζόντια θέση άξονα 60 mm 120 mm

Γωνία κάμπερ τροχού 0° 3°

Υπέρβαση εμποδίων
(από 40 mm μόνο με συνοδό)

– mm 100 mm
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Στοιχεία κατά ISO για το μοντέλο 1.156 NANO X

ελάχ. μέγ.

Ελάχιστη ακτίνα στροφής
(σύσταση κατά το πρότυπο ISO 1000 mm)

950 mm 1200 mm

Περιοχή ταλάντωσης – mm 1300 mm

Βάρος του ανδρείκελου (ISO 7176-8) – kg 130 kg

Λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά για το μοντέλο 1.156 NANO X

ελάχ. μέγ.

Μήκος χωρίς στήριγμα ποδιών – mm – mm

Συνολικό ύψος 600 mm 970 mm

Πάχος μαξιλαριού καθίσματος 30 mm 60 mm

Μήκος χωρίς κινητήριους τροχούς
(οι τροχοί στήριξης αφαιρέθηκαν ή μετακινήθηκαν κάτω από το 
κάθισμα)

640 mm 760 mm

Φορτίο – kg 10 kg

Απόβαρο 10 kg – kg

Βάρος μεταφοράς 
(χωρίς μαξιλάρι, κινητήριοι τροχοί)

7 kg – kg

Βάρος μαξιλαριού καθίσματος 0,9 kg – kg

Βάρος κινητήριων τροχών (1 τεμάχιο) 1,2 kg 2,4 kg

Τροχός διεύθυνσης

ø 100 x 30 mm (4“) Συμπαγές καουτσούκ

ø 125 x 30 mm (5“) Συμπαγές καουτσούκ

ø 142 x 37 mm (5½“) Συμπαγές καουτσούκ

Κινητήριος τροχός

ø 600 mm (24“) Αέρας

ø 635 mm (25“) Αέρας

ø 660 mm (26“) Αέρας

Ύψος λαβής ώθησης

Κωδικός 502 (δυνατότητα συνεχόμενης ρύθμισης) – mm 150 mm

Κλιματικά τεχνικά στοιχεία

Θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 °C έως +50 °C

Θερμοκρασία αποθήκευσης -30 °C έως +60 °C
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Στοιχεία κατά ISO για το μοντέλο 1.158 NANO C

ελάχ. μέγ.

Συνολικό μήκος πάνω από τη σανίδα ποδιών 800 mm 982 mm

Συνολικό πλάτος 540 mm 680 mm

Συνολική μάζα – kg 110 kg

Ωφέλιμη μάζα (συμπ. φορτίου) – kg 100 kg

Μάζα του βαρύτερου εξαρτήματος 5 kg – kg

Πραγματικό βάθος καθίσματος 380 mm 460 mm

Πραγματικό πλάτος καθίσματος 380 mm 440 mm

Μήκος δίπλωσης – mm – mm

Πλάτος δίπλωσης – mm – mm

Ύψος δίπλωσης – mm – mm

Ύψος επιφάνειας καθίσματος στο μπροστινό άκρο 
(χωρίς μαξιλάρι καθίσματος)

450 mm 530 mm

Γωνία καθίσματος 0° 15°

Γωνία πλάτης καθίσματος 85° 100°

Ύψος ζώνης πλάτης 250 mm 400 mm

Στηρίγματα ποδιών μέχρι το κάθισμα (μήκος κνη-
μών)

360 mm 480 mm

Στατική ευστάθεια σε κατηφόρα
(Ο έλεγχος φρένων εκτελέστηκε σύμφωνα με το πρότυπο με 
κλίση 7°)

–° 6°

Στατική ευστάθεια σε ανηφόρα –° 6°

Στατική ευστάθεια πλευρικά –° 6°

Δυναμική ευστάθεια σε ανηφόρα –° –°

Γωνία στηρίγματος ποδιών - επιφάνειας καθίσματος 100° 100°

Ύψος υποβραχιόνιων από την επιφάνεια καθίσματος 170 mm 260 mm

Πλάτη καθίσματος μέχρι το μπροστινό άκρο του 
υποβραχιόνιου

200 mm 250 mm

Διάμετρος ελαστικού ώθησης 540 mm 590 mm

Οριζόντια θέση άξονα 45 mm 145 mm

Γωνία κάμπερ τροχού 0° 3°

Υπέρβαση εμποδίων
(από 40 mm μόνο με συνοδό)

– mm 120 mm
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Στοιχεία κατά ISO για το μοντέλο 1.158 NANO C

ελάχ. μέγ.

Ελάχιστη ακτίνα στροφής
(σύσταση κατά το πρότυπο ISO 1000 mm)

950 mm 1200 mm

Περιοχή ταλάντωσης – mm 1300 mm

Βάρος του ανδρείκελου (ISO 7176-8) – kg 100 kg

Λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά για το μοντέλο 1.158 NANO C

ελάχ. μέγ.

Μήκος χωρίς στήριγμα ποδιών – mm – mm

Συνολικό ύψος 600 mm 970 mm

Πάχος μαξιλαριού καθίσματος 30 mm 60 mm

Μήκος χωρίς κινητήριους τροχούς
(οι τροχοί στήριξης αφαιρέθηκαν ή μετακινήθηκαν κάτω από το 
κάθισμα)

640 mm 760 mm

Φορτίο – kg 10 kg

Απόβαρο 7,5 kg – kg

Βάρος μεταφοράς 
(χωρίς μαξιλάρι, κινητήριοι τροχοί)

5 kg – kg

Βάρος μαξιλαριού καθίσματος 0,9 kg – kg

Βάρος κινητήριων τροχών (1 τεμάχιο) 1 kg 2,4 kg

Τροχός διεύθυνσης

ø 100 x 30 mm (4“) Συμπαγές καουτσούκ

ø 125 x 30 mm (5“) Συμπαγές καουτσούκ

ø 142 x 37 mm (5½“) Συμπαγές καουτσούκ

Κινητήριος τροχός

ø 600 mm (24“) Αέρας

ø 635 mm (25“) Αέρας

ø 660 mm (26“) Αέρας

Ύψος λαβής ώθησης

Κωδικός 502 (δυνατότητα συνεχόμενης ρύθμισης) – mm 150 mm

Κλιματικά τεχνικά στοιχεία

Θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 °C έως +50 °C

Θερμοκρασία αποθήκευσης -30 °C έως +50 °C
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Επεξήγηση των συμβόλων στις οδηγίες πλύσης
(τα σύμβολα ανταποκρίνονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο)

Πλύση για ευαίσθητα υφάσματα με την αναφερόμενη μέγιστη θερμοκρα-
σία πλύσης σε °C.

Πλύση για κανονικά υφάσματα με την αναφερόμενη μέγιστη θερμοκρα-
σία πλύσης σε °C.

Πλύση με το χέρι

Χωρίς λεύκανση.

Δεν ενδείκνυται για στεγνωτήριο.

Ακατάλληλο για σιδέρωμα.

Δεν ενδείκνυται για χημικό καθαρισμό.
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Επεξήγηση των αυτοκόλλητων ετικετών στο αμαξίδιο

Προσοχή!
Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και τα συνοδευτικά έγγραφα.

Μην ανυψώνετε το αμαξίδιο πάνω από τα υποβραχιόνια ή τα 
στηρίγματα ποδιών.
Τα αφαιρούμενα μέρη δεν ενδείκνυνται για τη μεταφορά.

Προσοχή
Ρυθμίστε το φρένο.

Προσοχή
Αυξημένος κίνδυνος ανατροπής σε ανηφόρα / κατηφόρα ιδί-
ως σε συνδυασμό με κοντό μεταξόνιο.

Το προϊόν δεν διαθέτει έγκριση ως κάθισμα σε αυτοκίνητο.

Υπόδειξη κινδύνου σύνθλιψης. – Μην απλώνετε τα χέρια στο 
εσωτερικό.
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Επεξήγηση των συμβόλων στην πινακίδα τύπου

Κατασκευαστής

Κωδ. παραγγελίας

Αρ. σειράς

Ημερομηνία παραγωγής

Επιτρ. βάρος χρήστη

Επιτρ. συνολικό βάρος

Επιτρ. φορτία αξόνων

Επιτρ. ανοδική κλίση

Επιτρ. καθοδική κλίση

Επιτρ. μέγιστη ταχύτητα 

Το προϊόν διαθέτει έγκριση ως κάθισμα σε αυτοκίνητο.

Μέγ. επιτρ. βάρος χρήστη όταν το προϊόν διαθέτει έγκριση ως κάθι-
σμα σε αυτοκίνητο.

 
Το προϊόν δεν διαθέτει έγκριση ως κάθισμα σε αυτοκίνητο.

Ιατροτεχνολογικό προϊόν



Σφραγίδα εξειδικευμένου εμπόρου:

Επόμενη επιθεώρηση ασφαλείας σε 12 μήνες

Ημερομηνία:

Τόπος, ημερομηνία:

Υπογραφή:

Σφραγίδα εξειδικευμένου εμπόρου:

Επόμενη επιθεώρηση ασφαλείας σε 12 μήνες

Ημερομηνία:

Τόπος, ημερομηνία:

Υπογραφή:

Σφραγίδα εξειδικευμένου εμπόρου:

Επόμενη επιθεώρηση ασφαλείας σε 12 μήνες

Ημερομηνία:

Τόπος, ημερομηνία:

Υπογραφή:

Σφραγίδα εξειδικευμένου εμπόρου:

Επόμενη επιθεώρηση ασφαλείας σε 12 μήνες

Ημερομηνία:

Τόπος, ημερομηνία:

Υπογραφή:

Σφραγίδα εξειδικευμένου εμπόρου:

Επόμενη επιθεώρηση ασφαλείας σε 12 μήνες

Ημερομηνία:

Τόπος, ημερομηνία:

Υπογραφή:

Αρ. σειράς (SN):

Αρ. δελτίου παράδοσης:

Μοντέλο:
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Συνιστώμενη επιθεώρηση ασφαλείας 1ου έτους
(το αργότερο κάθε 12 μήνες)ΆΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΉΣΉΣ

Χαρακτηριστικά αμαξιδίου:

Συνιστώμενη επιθεώρηση ασφαλείας 3ου έτους
(το αργότερο κάθε 12 μήνες)

Συνιστώμενη επιθεώρηση ασφαλείας 2ου έτους
(το αργότερο κάθε 12 μήνες)

Συνιστώμενη επιθεώρηση ασφαλείας 4ου έτους
(το αργότερο κάθε 12 μήνες)

Συνιστώμενη επιθεώρηση ασφαλείας 5ου έτους
(το αργότερο κάθε 12 μήνες)
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ΕΓΓΎΉΣΉ
Η μη τήρηση των οδηγιών χρήσης και η 
μη ενδεδειγμένη εκτέλεση των εργασιών 
συντήρησης καθώς και οι τεχνικές τρο-
ποποιήσεις και συμπληρώσεις (προσαρ-
τήσεις) χωρίς τη συγκατάθεσή μας συνε-
πάγονται ακύρωση της εγγύησης και της 
ευθύνης προϊόντος γενικά.

Οι εθνικοί όροι εγγύησης ανάμεσα σε 
εσάς και στον εξειδικευμένο έμπορο μπο-
ρεί να διαφέρουν από τους όρους που πε-
ριγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο.

Για αυτό το προϊόν αναλαμβάνουμε στα 
πλαίσια των γενικών όρων συναλλαγών μας 
τη νομοθετημένη εγγύηση και ενδεχομέ-
νως καθορισμένες ή συμφωνημένες εγγυ-
ήσεις. Για αξιώσεις εγγύησης παρακαλούμε 
απευθυνθείτε στον εξειδικευμένο έμπορο 
με συμπληρωμένη την παρακάτω ΕΝΟΤΗ-
ΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ με τα απαιτούμενα στοιχεία 
για την ονομασία μοντέλου, τον αρ. δελτίου 
παράδοσης με την ημερομηνία παράδοσης 
και τον αριθμό σειράς (SN).

Ο αριθμός σειράς (SN) αναγράφεται στην 
πινακίδα τύπου.

Προϋποθέσεις για την αναγνώριση των 
αξιώσεων εγγύησης αποτελούν σε κάθε πε-
ρίπτωση η ενδεδειγμένη χρήση του προϊό-
ντος, η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών από 
τον εξειδικευμένο έμπορο και η τακτική 
εκτέλεση της συντήρησης και επιθεώρησης.

Η εγγύηση δεν καλύπτει επιφανειακές φθο-
ρές, τα ελαστικά των τροχών, ζημιές από λυ-
μένες βίδες ή παξιμάδια και φθαρμένες οπές 
στερέωσης λόγω συχνών εργασιών συναρ-
μολόγησης.

Περαιτέρω δεν καλύπτονται ζημιές στον 
μηχανισμό κίνησης και στο ηλεκτρονικό σύ-
στημα, οι οποίες οφείλονται σε μη ενδεδειγ-
μένο καθαρισμό με συσκευές καθαρισμού 
με ατμό ή ακούσια ή εκούσια διαβροχή των 
εξαρτημάτων.

Βλάβες που οφείλονται σε πηγές ακτινοβο-
λίας όπως κινητά τηλέφωνα με υψηλή ισχύ 
εκπομπής, εγκαταστάσεις HiFi και λοιπές 
ισχυρές πηγές παρεμβολών εκτός προδια-
γραφών δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης ως τμήμα του 
προϊόντος πρέπει να μεταβιβάζονται σε πε-
ρίπτωση αλλαγής χρήστη ή ιδιοκτήτη.

Για την αξιολόγηση των προϊόντων μας μπο-
ρείτε να χρησιμοποιήσετε το < Information 
center > (Κέντρο πληροφοριών) στην πε-
ριοχή < PMS > στον ιστότοπό μας < www.
meyra.com >.

Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών 
βελτιώσεων.

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία ΕΚ 93/42/ΕΟΚ και πληροί μετά τις 
25/05/2021 τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 για τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα.



Αρ. σειράς SN (βλέπε πινακίδα τύπου):

Εγγύηση

Ημερομηνία παράδοσης:

Αρ. δελτίου παράδοσης:Ονομασία μοντέλου:

Σφραγίδα του εξειδικευμένου εμπόρου:

Αρ. σειράς (SN):

Αρ. δελτίου παράδοσης:

Μοντέλο:

Σφραγίδα εξειδικευμένου εμπόρου:

Επόμενη επιθεώρηση ασφαλείας σε 12 μήνες

Ημερομηνία:

Τόπος, ημερομηνία:

Υπογραφή:
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Παρακαλούμε να συμπληρωθεί! Εφόσον χρειαστεί φωτοτυπήστε το και στείλτε το αντίγραφο 
στον εξειδικευμένο έμπορο.

Αποδεικτικό επιθεώρησης για την παράδοση

Χαρακτηριστικά αμαξιδίου:



MEYRA GmbH
Meyra-Ring 2
32689 Kalletal-Kalldorf
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Tel +49 5733 922 - 311
Fax +49 5733 922 - 9311

info@meyra.de

www.meyra.de

Ο εξειδικευμένος έμπορος

 205 346 319 (τελευταία ενημέρωση 2021-10) Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών. 
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